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mlliraltoalerz typ 7-^21 Jest przezaaczony do pamiardw ainuaol* 
flayed nspl^ zmlennych. 

panadto mote byd ulywany do poniard*, wzmocnienia, tluaiesia 
o rat do tddjaowania char aktery sty k cz?stotliwo 6 ciowych. 



Siarofcl sakres pool ar 0*7 eras wysoka dokladnoSd wekaxah uaodli. 
via zeatosowanie mi liwol tooio rx a do poniard* wykanywanych 
v laboratorlach, varsztatach najrawczych i * prcemydle. 
przyrtad przezaaczony Jest do pracy w warunkach kliaatycsnyoh 
prsvwidzianych norm* BH-68/5570-01 dla grupy E2 M3, z rozaze- 
rzonyn zakreaea temperatur pracy. 
fyaags oetroinodci przy przenoazeniu i przewoieniu. 

Sozszerzony zakres dopuazczalnej tempera fury pracy, umoiliwia 
•tsploatacjf przyrsqda v pomieszczeniach zanknietych kliaatu 
tropikaioego* 



Ullieoltomierz typ Y-621 dostarczany jest l^cznie z nast«puJ%oym 



ijposateniemi 

• fionda poni arose 81 - /dzielnik 1000 t 1/ ast. 1 

• gcnda vtdraikova S-2 /traaaf orraatar impedancji/ " 1 

• przeedd poniarovy " 1 

- pair o*i ec ochronay " 1 

Ci?edi zapasowet 

• basplecmiti toplkone Btr. 20/0,161 * 3 



3, I6EKPHB CZTHHOSCi gazrGOTOWAMCgi 

Po sdj$ciu pokrowca s ml liwol tomlerza nale&yt 
o sprawdzid czy prsyrzqd Jest przystosowany do napi$cla jakim 
dysponuje utytkownik. T tym cola nal±e±y odkrtcld na dwa 
»kp?ty przy trzyauj ace mala przykrywka na tylnej Scianco 
obudowy aillwoltoaierza zaslaniaJaca bezpiecznikl. 
hizel^czanle prsyrzqdu na Zadana wartodd napiecia zasilajacegc 
poxaga na aaiessczenlu bezplecznika we wla&ciwyeh gniazdach 
/220 7 lob 110 7/, 

^zyrz^dy dostarczane przez wytwdrof sa saveze uatawiano na 
azpiffcia 220 7. Pcdczas przela cz ania przyrzadu do pracy pray 
tylenej vartodei napiecia zaailaJacsgo, nalddy zwrdcid usage 
°* jr%d za s s l o no w y bespiecznlka. 






mIa FrttjrMdu pned alewladclwym 

^000,1 jak rdwaied jr**»odu jK*l«ro*»«o, srOdni cowan o u 
**? esolowej wejdda ml 11 w olt ami a rsa atoaujao dim wejdela maa&j 

BSC, ui dla pr.a*odu pamlarcwwfo 1 moody 81 - l^ludo B8C. 

♦. Qia.tlcpicP 1 ! 

*.1. 

sskree pamiaru napifcia • 100 pi — 300V 
a pods akre sack 0—1, 3 • 10, 30, 100, 300 m? 

0 - 1 , 3 , 10 , 30 , 100 , 300 ? 

sakraa csfstotliwodci miersaoych maplfdi 15 Hi - 10 ffli 
aod»#i mlarxooaj wartodci i wartodd ascsytowa aapdfcla salannago 

mlei-aik wyakalowany w wartodciacb 
mkutecamycb dla napitd dmumoldml* 
njch xmlennycb 

Ocljjb wskattn prsyrsmdu * 40 He - 0,1 MB» nla Pf*** 

trass « ♦ 2% wart odd kobeowe3 podxakrwsu. 

Dodstko^y ocfcjb wafcaxat wynlka^cy s niardwnomiernodei charak- 
terysryki csfmtotllwodclowe j ailiwoltomiarea nle prtekracsai 

- w sakrade cttfatotliwodci 20 Hi • 40 H* orms 1 KBs - 3 «* 

♦ 3f wartodci kadcowe j podsakresu 

- * xakr* ala csfwtotllwodci 15 H» • 20 Ba or ax 3 HH* • 10 MHz 
♦ 3% mart odd kottcowej podxakrama 

Dodatkowj ucdyb vakaxad wywolaay sm l an a cl teaperaturj otocmw- 
ala * graalcacb od 296 K /♦23°C/ do 273 I A>°C/ lab do 318 E 
A5°C/ 

* sakreda 15 H* • 20 Hz ♦ 5E wartodci mlaraaoej 

■ sakreda 20 Hs - 40 Hs ± 3% wartodol alersoaaj 

a sakreda 40 Hx — 1 MEx ♦ 2% wartodci alexsoaej 

• sakreda 1 MHs - 3 HHs ± 3% wartodci mlarsaDaj 

» sakreda 3 MBs - 10 MHx £ 5% wartodci mlarscaaj 

Dodatkowj uchyb wakaxab wywoiaay sal ana aaplfoia saollajacago 
o ♦ 109 oia prxakzmcsa ♦ 1% wartodci mlersooaj, 

*•2. Saji fci * _ muMbm 

lapifcla asumdw wlaanycb alllwol toad# rsa 

malejsse od 40 pi pray wwjdclu xamkalftym resydeaacja 
1 kSl 

Sasyataaeja wajdclowa > 1 

ftjeaaods wa jdelowa /bas aoady/ 
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. .11 1 * - 500 *r ( «0* 

1 » * *» * < «*» 
poa , 4 JX.«ol> 1 T - 300 Y » >a>u ^ 11 P» 



Daduj goal Ionia - • oioci aapi^cU saLennogo 2207 lub 1107 50E* 

y -<*"7 oapdfd *oollo4%cjch » gxanloooh ± 10% aopifela 

nn al"* 1 " 8 * 0 * 

e»T«t«tll»oici aoplfd ooollo4%cycO * 2% 

Potcr eeey <*• 10 U. 

. teapwot* Pracj 273 K Ao 315 K A>°C Ao 40°C/. 

Wtr ~ioo wil*otao06 nglfdao poolotrso 95% J**J 313 * /*> C/. 

, Mom ■% »-5d/5570-O1 Ala grow Krt< 



?ssyr*«d soi-e syd urUecj so aioaiolkio odory 1 wotx**oy * csooio 
|MMM aU 1 ptaowcAoaio / w otanio «yi%c sanya/. 

L 4 A 

SyzUr? 150 * 170 * 220 • 

CifUr ok* 9 Mi* 



Z«Md« 4 «*‘ >M,4 ‘ xlliooUtl TOO prooAotoolooo ao soidcsonyo 
Olokaoya /tyi* 1/* 

Uiivoltoalcrx okloda df s ao*tfpia%flyoh blokdvt 

- oy^ieiDoogo /1000 s 1/ «2%esoooco aa podzofcrooocb 

1-300T 

• Q&Ufto trai£onwton lspodoacjl /W/ 

• soxyotarorogo 6 posycy jnogo prxol^ciaaogo prxel*cmxxi- 
idea yodookrowW /A/ 

• tea attod6c wsaonalojocy&h /B2, 13/ 

• a&ftda dotofcoyjaogo /D/ 

- Mstloos* otobLllsovcaogo /Z.S./ 

2tttdaies% cs?6ci% uklorta ailivoltoaiorso joot morokopaaaooy 
■soaeaiac* trcnxy st orovy v vsaocnlojgcy aiorxoo* »opi$cio do wortoA* 
cl oyetarcraj^c* j dim u*y oicaalo oJcutoosaa;) do takcji ao prosto*— 

| alka dlodaoya* Vsaocnioct tvors^ dva nlrtrty /E 1 13/ poiicoaao 
laakodcwo, s Jtt6rych fcaidj xowioro troy a topnle obj^to oilaya 
•prxfieniea. nrrotaya* Sprzftondo to ao so soloaio saalajosyd 

aaplfc sodloJAcych, niootobilaoicl poraaatrdo p62prt«aodai- 

**7ct orot vpijv to apt rotary ao pcroct pr*yrs%diu 



dla aapiffci* ainuroldalneg© saiennego. Peal ary nepifcla zniek- 
Bitticonago bed* obarozane dodatkowya blfdaa, tyu vifkszya la 
vi fee j atoaunak amplitude do wart odd akuteesnej mierzaz»go na« 
pifoia odbiega od wartoAci tago stoannku dla nap! cola sinusoidal- 
n«go. Stosunek wart oS cl szczytowej do wartoAci akuteeznaj przeble. 
ga zaiexxcego , salary ale tylJfco od savartoAcl harstonleznyck * 
ale i od przesunifd fazceyck, Blgd wakazak spowodowany ssleksxxal 
caniati mierzoaego naplfcda Jest trudny do Jedaocnaastnego okraA- 
laaia* 

8.0PKJ3CHBMTU ELKKTHJCaKGO 

B« pod* akre sack 1 mV - 300 »V mier* anego napl^olo Jest doprewa- 
dzaaa oezpoAredjaio do aaJAcla aeparatara /tranaforaatera 
cjl/ aatoaiast na podzakreaaeh IT - 300? poalfdsy weJ&eio> 

ve prxyrs*du a separator wl*cza sde dslelaik «&ledaj$cy z 
cysokostabilnyck rezystarAe? HI, R2 A kendensatordv C2 1 C3* 

Frzy ma2yck 1 Arodnick exfstot llwoA clack siarsoraeg© napifcia 
espdlcsymilk podxlalu naj&fcia dsialaika Jest ekreAloqy tylko 
vertoftciaxl rezyetorde* 9 cola aapoosleala alesaleoaej warto&el 
*sp61c*ynnika podzlalu, rAvnlaft i pray najei$k£sycfc esestotlivcd- 
clack aierzooyck, rdcroolagle do rosy star a S2 delQescsso kae&eaiBa* 
torj, ktdryck rartoAcl zostaly dekraaa v kaiel sposdk aby byka 
Bpelaioaa zaleiaoAd SI c'« 32/02 ♦ 03 ♦ C* /gdale C * 1 C* eg 
poJeamaAcieoii omtaku rtemoleglyBi do resystorde El i BE* 
»sp61czyimik podzlalu osaaelanago doialnite jynoai 1000 
Dzifkl zastosoaraniu dzielnika, napi$olo sys&fpujqoo as aej&e&u 
ee par a tar a ole przekr&cza 300 a? w oalya zakreaio pcBciaroaya* 
IzaocaieEie seperatora be a aprzoAeala serotnoge wyaeel ok.5Q&> 
Sprzfiaais swrotne sa poAredaictwen fronds asat ora 06 de vje po&tsyA— 
sseaie lapedancjl weJAcioeoJ ailiaoltoslarsa* 

Obclqienieaaeparatora Jest tlualk o resystsaojl 1 ktX sJfcls&ajyy 
«i? * 5 ogni» typu "L" zestswlocyck z wyaokostcMlayck r^systo- 
r6* oaratwewyck* Tlvcalenle kaAdego ogniim wyuoei 10 d&« 

?0 u prsolqcznlka a posycji 1 «? weJAcie araaacniacsa 

l^esy elf bezpoArodaio z wyJAcioa ao parti t ora* 5a. posostaiyck 
P«l3£kreaaek odpcwiadajqcych pocycjoa 3 a? — 300 aV pcai^dsy 
•eparator 1 ezaaacoittcz vl^cza si 9 kolejao coraz erlfkaza Hoad 
tluc* powodujac zanlojazecle eygaalu ataruJt»cago wsaao- 
fittesa. Dla lodzakresdv odporladajqcyok pozyejou 1 T « 300 T 

*4e*» Hf jrzely. a cnl ld .ea Pi® dedatkowy dsiolulk taejAeloarv napie*’ 
^ /iooo 1 1 /. 





! j D6, V 7 , US, D9/. Otrsyaane napifcie sta U jest stabill- 
e /transystory T14, T15, H6 araa dioda Zanera D5/. 

» u* wo Janie wtdrae traaaf oraa tcxra aluiy do aaedlanl a 
ti aygnaLUuJ*ceJ stan wl*czenia prayra^du. 
t ktdrej uklad Jest povtOraenlea ukladu separators, dolqczo 
st rdvnolegla do jsgo wyj6oia. /wejdcis na tlunik/. Dodatko- 
5l^laxiio sasllanis epowodow&ne przyl^czeniea sandy, powodu- 
idek napifda na basis traasyetora T3 i provadzi do Jag© 
ritago "aatkanla"/ , a vi*c praktycanie odl^caania vp2ywu 
l aaparatora na vejftciu tluslka, 

elektryczny sandy 1000x1 Jest identycsnya ukladan jak 
;oroary dsielnik wej6ciovy a konpensacj* pojanao6c±o»*, 

DlBlEniCJI^UBCHAglCZgBJ 

grove oklady elsktronlcana - separator, dwa uklady wsmao- 
oraa zaallaca, zaontovane 84 na osobxjych plytkach druko— 
wzajennie od alabia ekrsnowanyclu 

cznik podxakresdw poarlqxasy konstrukcyjnie a plyt^ czolo- 
yrsqdu ekranovaay Jest calkovicie od pozostalej cs$6ci 

• 

eznlk 12 pozycy jay /PI/ sklada elf z trzacb eekcji, 
fch dale piervsse pracuj$ v dsielaiku «ej6ciowya zai 
a zaekranovana dodatkowo w tlxmlku resystorovym — typn 
vyj^clu ukladu wznacniacza. 

:ie cz olowe j uaieszczaae s$: gniazdo wej6cio«re /bozpoSred-* 
ra* wtyk dla pol^czenia sandy, Ponadto snajduj^ sif 
>: vylqcznik blyakarlczny oznaczany "sl©6", sygn&lizacja 
1a stanu wl^czenia, przelqcanik aakresdv pcaaiarowycb 
;do uzienlaj^ce* 

1 przyra^du a obudovy jest nod live po uprzadnim wykr^co— 
;erech wkrft&v nocujqcycb konstrukcjg nosnq z obudouq* 

> do prsel^czaika podzakras6v /dzialnika wej6clowego i 
1 / j° 8t sapewnlany po odkr$ooniu vkrgtdv siocujqcych 
Dost^p do pozostalych ukladdw zar6rmo ply tok drukova* 
nlch alaasntdv po zdj$clu obudowy jest bards o latvy, 
k wychylocy ao&na syaaatowad po aprse&ala sdjgclu 
aocujqcej, Bczpdecsnlk aiociowy ualoazcsory jest na 
irukaranaj saallacsa* Dost^p do bexplecsnltea pray 
aj bbudowie uzyskuje sic po vykr^canlu dim wfcrftdar 
jch piytk< oelaniaj%c^ na tylne j Sclanco pr^yrsgdo* 
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^2IEZADD CRAZ^PODSTAIOSTE VfiKAZHpJI ILLBRjgZ 

I celu tape«H»iii« »7*agan«J dok2adn<*cl poaiaru aalety co ok. 
6alfl«i*cj prxe prowad* a<i korwkcj* wakazad prEyrz^du. Tak* ami 
iorekc^ naloiy prtoprowadxad po kaidej aaprawie przyr*nda. 
Soreicji wskazad dokonujo el* prr«* wyaiane uazkadaonych ell» 
sentd* jak rdwnioi pr so* regulacjf lub dobdr odpowlodnick 
elaaeotdr ro gala cy Jay ch /potaocjooatr R57 - rogulacja czuioAci 
prayra^u, koodonsatory C20, C23, C25 - cbarakterystyka przeno- 
82«nla cz$stotllwoAci./ 

J, gchaoacie ldeowj. rtlieoltorterza w watole jsg jci punktaoh 
aiadu zaznaczono napl«oia stake, ktdryck eartoSd nalaZy spras- 
diU przy korekcji v ska* ad przyrz^du. 

a B todzoae eleaanty molaa eynlanlad, tylko zgodnle 2 . epiee. . 
.Kaastd. »U« ob,. do nislejeze j lMtrukojl /przj zacWaniu 
.sjstktch pararatrdzr olaoant6* tarn wynienlonych/. 

Sposdb demontalu 1 montatu prs7ra.au opleany zostal w rozdziale 
9 niaie^ezej lnatrukc ji. 

IldirMAGlffli DOTICZA.CE TRAKSPCBTO 

ftzjrz^i poslai an bjt tranapurtoeany » opakoeaniu ochroano- 
transpartovya prxy zachowaniu naatepuj^cych waruakdw 
•zaires toaperatury 268 K - 318 K /-5°C - ♦ 45°c/ 

•zaksyaaias wi^otno66 w*gl*iaa 95% prxy 313 K A 40°C/ 

? eykoaaala kr&jcwy® wg narwy ES-68/5570-01 dla grupy 

^Wtt&AglA DOTTCZACB ^ZBCEOfTSANlA 

t»*«ho^«ni. Frzyrt.du « opakraeniu ockromo-tranaporto- 

wt! J> °* lnien b » 6 diui “3’ “** « ■isaitej. Prayrz.d mole 
<»« attaaowany . doaolnle dlugi. ezaai • naatrouJacyEh 
^fipunkach 

• teaperatura 273 K - 313 * /0°C = 40°C/ 

•*ilgotno66 vzglptaa 40 - 80 % 

kWaS6W * * a8ad lat> inpych subatancji powodoj^cycb 
odcxmralnych wlbracji i udarto. 





. Scheme! bloKOwy miltwoifomigrza V62I 









MIL I WOLT OM I ERZ 

NAPI^CIA ZMIENNE&O TYP V-621 



In 



300 f 




kondensotor 

elektrohtyczny Kondensator 
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